
 FÓSFORO (MOLIBDATO - UV) 
 Reac�vo líquido para la determinación directa UV de 
 Fósforo Inorgánico en suero, plasma u orina. 

 Para uso en el diagnós�co  in Vitro  . Apto para usar  en autoanalizador. 

 SIGNIFICANCIA CLÍNICA 

 Más  del  80%  de  fósforo  corporal  se  encuentra  en  los  huesos  como 
 fosfato  de  calcio.  La  porción  restante  se  encuentra  en  el  intracelular 
 como fosfatos orgánicos ó en el extracelular como fósforo inorgánico. 
 Hay  una  relación  recíproca  entre  los  niveles  plasmá�cos  de  Calcio  y 
 Fósforo.  Una  elevación  en  dichos  niveles  se  observa  en  casos  de 
 enfermedad  renal,  hipopara�roidismo,  entre  otros.  La  disminución  se 
 observa por ejemplo, en casos de hiperpara�roidismo y coma diabé�co. 

 FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

 La  mayoría  de  los  métodos  para  la  determinación  de  fósforo  inorgánico 
 se  basan  en  la  formación  de  fosfomolibdato  de  amonio,  y  en  su 
 posterior reducción a azul de molibdeno. 
 El  método  Valtek®,  se  basa  en  la  proposición  de  Daly  y  Er�ngshausen  y 
 la  modificación  de  Wang.  La  formación  del  complejo  fosfomolíbdico  no 
 reducido  se  mide  a  340  nm.,  y  la  absorbancia  obtenida  es  directamente 
 proporcional  a  la  concentración  de  fósforo  inorgánico  presente  en  la 
 muestra.  Para  la  lectura  bicromá�ca,  se  recomienda  u�lizar  como 
 segunda longitud de onda 376 nm. 

 REACTIVOS 

 Conservados  entre  2°  y  8°C.  y  protegidos  de  la  luz,  estables  hasta  la 
 fecha de caducidad indicada en la e�queta. 

 Composición del reac�vo: 

 Molibdato de amonio  2.0 mM 
 Ácido sulfúrico  350 mM 
 Cloruro de Sodio  150 mM 
 Estabilizantes y agentes tensioac�vos  c.s. 

 Preparación  del  Reac�vo  de  Trabajo:  El  reac�vo  se  provee  listo  para  su 
 uso.  Descartar  el  reac�vo  en  caso  de  observar  una  coloración  verdosa,  o 
 si la absorbancia a 340 nm. es superior a 0.600 D.O. 

 MUESTRA 

 U�lizar  suero  heparinizado  o  plasma  libre  de  hemólisis.  No  u�lizar 
 an�coagulantes  con  fluoruro  puesto  que  se  ob�enen  valores  falsamente 
 bajos.  El  fósforo  inorgánico  es  estable  por  una  semana  a  2-8°C  y  a  lo 
 menos  6  meses  congelado.  Muestra  de  orinas  acidificadas  con  HCL, 
 estables por 6 meses entre 2- 8 °C. 
 Para  el  análisis  de  la  fosfaturia,  se  recomienda  trabajar  con  muestras  de 
 orina  de  24  horas,  colectadas  en  un  receptáculo  provisto  con  15  mL  de 
 HCl  concentrado  (para  la  disolución  de  los  fosfatos  precipitados).  En 
 caso  de  no  ser  acidificada,  es  conveniente  su  acidificación  y/o 
 calentamiento  a  56°  C.  La  muestra  acidificada  no  es  u�lizable  para  la 
 determinación  de  uratos  y  crea�nina.  La  muestra  de  orina  se  debe  diluír 
 1:20 con agua des�lada. 

 MATERIAL NECESARIO NO INCLUIDO 

 Espectrofotómetro  manual  o  automá�co  o  fotocolorímetro  de  filtros 
 capaz  de  medir  absorbancia  a  340  nm,  cronómetro  y  pipetas.  Para  la 
 lectura  bicromá�ca,  se  recomienda  u�lizar  como  segunda  longitud  de 
 onda 376 nm. 

 TÉCNICA  SIN BLANCO MUESTRA 

 Blanco  Calibrador  Desconocido 
 Muestra  (mL)  ---  ---  0.02 
 Calibrador  (mL)  ---  0.02  --- 
 Reac�vo  (mL)  1.00  1.00  1.00 
 Mezclar  e  incubar  10  minutos  a  temperatura  ambiente  (sobre  20°  C). 
 Leer las absorbancias a 340 nm. 
 Para  la  lectura  bicromá�ca,  se  recomienda  u�lizar  como  segunda 
 longitud de onda 376 nm. 

 CÁLCULOS 

 Factor =  Concentración Calibrador 
 Abs. Calibrador 

 Fósforo (mg/dL) = Factor x Abs. Desc 

 TÉCNICA CON BLANCO MUESTRA 

 En  el  caso  de  no  contar  un  equipo  capaz  de  realizar  lecturas 
 bicromá�cas,  es  altamente  recomendable  el  realizar  un  blanco  para 
 cada  muestra,  con  el  objeto  de  eliminar  la  interferencia  del  color  de  ella. 
 Para  tal  efecto,  u�lizar  como  reac�vo  complementario  una  solución  de 
 NaCl al 0.9 %. 

 Blanco  Calibrador  Blanco Desc.  Desconocido 
 Muestra  (mL)  ---  ---  0.02  0.02 
 Calibrador  (mL)  ---  0.02  ---  --- 
 Reac�vo  (mL)  1.00  1.00  ---  1.00 
 NaCl 9%  (mL)  ---  ---  1.00  --- 
 Mezclar  e  incubar  10  minutos  a  temperatura  ambiente  (sobre  20°  C). 
 Leer las absorbancias a 340 nm. 
 Adaptaciones  para  la  aplicación  de  este  reac�vo  en  autoanalizadores 
 están  disponibles  a  solicitud.  Es  responsabilidad  del  laboratorio  validar 
 esta aplicación. 

 CÁLCULOS 

 Factor =  Concentración Calibrador 
 Abs. Calibrador 

 Fósforo (mg/dL) = Factor x (Abs.Desc.- Abs.Blanco Desc.) 

 CALIBRACIÓN 

 ●  En  la  calibración  se  recomienda  u�lizar  calibrador  sérico 
 VALTROL-C  ll  (código  210-130A),  proceder  de  igual  forma  que  con 
 las muestras. 

 ●  Se  recomienda  recalibrar  en  cualquier  momento  que  se  evidencie 
 alguno de estos acontecimientos: 
 ●  El lote de reac�vo cambia 
 ●  Se realiza un mantenimiento preven�vo del equipo 
 ●  Los  valores  de  control  han  cambiado  o  se  encuentran  fuera 

 de escala. 

 Valtek S.A.  Rodrigo de Araya 1025, Macul, San�ago  de Chile / Tel. + (562) 654 1100 
 www.valtek.cl / info@valtek.cl 



 CONTROL DE CALIDAD 

 ●  Es  conveniente  analizar  junto  con  las  muestras  sueros  controles 
 valorados  para  Fósforo  por  este  método.  Se  recomienda  la 
 u�lización  de  los  sueros  controles  VALTROL-N  (código  210-100)  y 
 VALTROL-P (código 210-110)  o MULTIVALTROL (código 210-300). 

 ●  Si  los  valores  obtenidos  para  los  controles  se  encuentran  fuera  del 
 rango  de  tolerancia,  revisar  el  instrumento,  el  reac�vo  y  el 
 calibrador. 

 ●  Cada  laboratorio  debe  disponer  de  su  propio  Control  de  Calidad  y 
 establecer  las  correcciones  necesarias  en  caso  de  que  no  se 
 cumpla con las tolerancias permi�das para los controles. 

 ADVERTENCIAS Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: 

 ●  Los  volúmenes  indicados  pueden  ser  alterados  proporcionalmente 
 sin alterar los resultados. 

 ●  Sueros  lipémicos,  hemolí�cos  o  ictéricos  entregan  valores 
 falsamente  elevados,  salvo  que  se  u�lice  la  técnica  con  blanco 
 muestra. 

 ●  No  u�lizar  an�coagulantes  con  fluoruro  puesto  que  se  ob�enen 
 valores falsamente bajos 

 ●  Consultar  en  nuestra  página  WEB  la  ficha  de  seguridad  de  este 
 reac�vo  y  observar  todas  las  medidas  de  precaución  necesarias 
 para la manipulación y eliminación de residuos. 

 ●  En  autoanalizadores  debe  u�lizarse  contenedores  de  reac�vos 
 nuevos. 

 ●  U�lizar  los  reac�vos  guardando  las  precauciones  habituales  de 
 trabajo en el laboratorio de análisis clínicos. 

 ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO: 

 -  Linealidad: hasta  12  mg/dL. 
 Para  valores  superiores  a  12  mg/dL,  diluir  la  muestra  con  suero 
 fisiológico y el resultado obtenido mul�plicarlo por el factor de dilución. 

 -Límite de detección: 0,13 mg/dL. 

 - Sensibilidad analí�ca: 1 mg/dL = 0.1013 A 

 -Interferencias:  Hemoglobina  sobre  1,0  gr/dL,  bilirrubina  sobre  20 
 mg/dL  y  la  lipemia  (triglicéridos  sobre  1000  mg/dL)  podrían  interferir  en 
 la técnica. Otros medicamentos y sustancias podrían interferir (6). 

 -Repe�bilidad intraserie: n=20 

 Nivel  Media (mg/dL)  C.V. 
 Normal                    3,5                       0,67% 

 Patológico                6,14                     1,26% 

 -Reproducibilidad interserie: n=20 

 Nivel  Media (mg/dL)  C.V. 
 Normal                   3,46                      2,15% 

 Patológico               5,53                       1,50% 

 Estos  datos  han  sido  obtenidos  u�lizando  un  autoanalizador  MINDRAY 
 de  la  serie  BS.  Los  resultados  pueden  variar  al  cambiar  de  instrumento  o 
 al realizar el procedimiento manualmente. 

 RANGOS DE REFERENCIA 

 Cada  laboratorio  debe  establecer  sus  propios  rangos  de  referencia  en 
 función  de  la  población  de  pacientes.  Los  rangos  de  referencia  que  se 
 enumeran a con�nuación están tomados de la bibliogra�a existente. 

 Suero adulto:  2.5 a 4.5 mg/dL 
 Suero niño:  3.0 a 6.0 mg/dL 
 Orina adulto:  0.4 a 1.3 g/24hrs 
 Orina niño:  0.5 a 0.8 g/24hrs 

 PRESENTACIONES DISPONIBLES 

 CÓDIGO  CONTENIDO 
 105-100             Reac�vo Molibdato  4 x 50 mL 
 300130  Reac�vo Molibdato  5 x 40 mL 
 200130  Reac�vo Molibdato  5 x 40 mL 
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